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Aichach, 11.03.2009

Analyse Ihrer Schimmelpilzproben

Analysenbericht: Masson915
Objekt: Feucht
Probenahme: 05.02.2009
Probeneingang: 07.02.2009 (Proben 3-8) bzw. 10.02.2009 (Proben 1-2)

Probe 1: Luftprobe vor Dekontamination, Impaktion (50 l) auf Malzextrakt-Agar
Probe 1.1: Luftprobe vor Dekontamination, Impaktion (50 l) auf Malzextrakt-Agar
Probe 2: Luftprobe vor Dekontamination, Impaktion (50 l) auf DG18-Agar
Probe 2.1: Luftprobe vor Dekontamination, Impaktion (50 l) auf DG18-Agar
Probe 3: Außenluftprobe, Impaktion (50 l) auf Malzextrakt-Agar
Probe 3.1: Außenluftprobe, Impaktion (50 l) auf Malzextrakt-Agar
Probe 4: Außenluftprobe, Impaktion (50 l) auf DG18-Agar
Probe 4.1: Außenluftprobe, Impaktion (50 l) auf DG18-Agar
Probe 5: Materialprobe Holz Dachstuhl vor Dekontamination
Probe 6: Materialprobe Holz Dachstuhl nach Dekontamination
Probe 7: Luftprobe nach Dekontamination, Impaktion (50 l) auf Malzextrakt-Agar
Probe 7.1: Luftprobe nach Dekontamination, Impaktion (50 l) auf Malzextrakt-Agar
Probe 8: Luftprobe nach Dekontamination, Impaktion (50 l) auf DG18-Agar
Probe 8.1: Luftprobe nach Dekontamination, Impaktion (50 l) auf DG18-Agar

Bearbeitung Luftproben:
Inkubation bei 24°C unter täglicher Kontrolle (07.02. –13.02. bzw. 10.02. –13.02.2009)

Die Berechnung der Konzentrationswerte aus den Koloniezahlen der Luftproben
erfolgte ohne Anwendung eines (vom Probenahmegerät abhängigen) statistischen
Korrekturfaktors.




